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Test Acide Péracétique – Peracetic Acid Test 
Sans interférence avec Péroxyde d’hydrogène - No interference with hydrogen peroxide 

 

1 ➥  METTRE  25 ml d’eau à analyser dans le tube 
  ADD  25 ml water to analyse in tub 
 
 

2 ➥  METTRE 25 gouttes  HP1       
      ADD 25 DROPS HP1 

25 x 
 

         AGITER  /  SHAKE    
 
 
 

3 ➥  METTRE 1 goutte  HP2       
      ADD 1 DROP HP2 

 
 

         AGITER  /  SHAKE    
 

Continuer à rajouter goutte par goutte le réactif HP2 jusqu’à 

l’obtention de la couleur rose (qui doit persister plus de 20 
secondes) 

Continue to add the reagent HP2 drop by drop until you 
achieve the pink (which must persist more than 20 seconds) 

 
 

4 ➥  METTRE  une/des goutte(s)  SODIUM THIOSULFATE 0,18N       
   ADD 1 or more DROP(s) Sodium Thiosulfate 0,18N    

   
 
 

jusqu'à ce que la couleur rose disparaisse 
until the pink colour disappears 
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5 ➥  METTRE 2 pastilles  CL2A       
      ADD 2 tablets CL2A 
AGITER / SHAKE 
La couleur devient jaune / marron 
The color becomes yellow/ brown 
 
6 ➥  METTRE 1 dose  CL2B       
      ADD 1 dose  CL2B 
AGITER / SHAKE 
La couleur devient bleue / noire 
The color becomes blue / black 
 
 
7 ➥  METTRE  et compter (nombre F) goutte par goutte  en 
remuant entre chaque goutte SODIUM THIOSULFATE 0,18N             

      ADD  and count (number F) Sodium Thiosulfate 0,18N 
drop by drop while stirring between each drop 
 

jusqu’a ̀ ce que la couleur bleue/noire se mette a ̀ disparaître d’un 
coup.  

until the blue/black color suddenly disappears. 

 
3 ➥   RESULTAT  /  RESULT    
 

Acide Péracétique  (mg/L) = Nombre F x 11 
 

Peracetic Acid (mg/l) = Number F x  11 


